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DEUXIEME EXTRACTION SUR PHASE SOLIDE (SPE) POUR LA CONFIRMATION DE 
L'ORIGINE DES METABOLITES DE LA TESTOSTERONE PAR GC/C/IRMS 


Echantillon 2 tube 1 
Echantillon 2 tube 2 
Echantillon 2 .... 

Placer les cartouches et lancer rextraction selon I-N-02. 


3. DESCRIPTION DES PRINCIPALES ETAPES DE L'EXTRACTION : 
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Etape 

Source 

Recueil 

Volume 

(ml) 

Debit 

{mi/min) 


Coaditionncmcnt coloime 

Methanol 

Poubelle 

4 

10 


Conditiormement coloime 

Eau ultrapure 

Poubelle 

4 

10 


Chargement echantillon 

Echantillon 

Poubelle 

2 

4 


Preparation du melange 20% 

Ac^tonitrile / Eau ultrapure 

Mixer 

0.8/3.2 

30 


Lavage 

Acelonitrile / Eau ultrapure 20/80 

Poubelle 

4 

2 


Preparation du melange 30% 

Acetonitrile /Eau ultrapure 

Mixer 

0.6/1.4 

30 


Lavage 

Acetonitrile / Eau ultrapure 30/70 

Poubelle 

2 2 


Sechage 

1 niinutc 


Elution 

Acelonitrile 

FractioD 1 

4 

2 


Rin^age canule 

Eau ultrapure 

Canule 

4 

20 


Rin^age canule 

Methanol 

Canule 

4 

20 
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